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Anhanqg A:

Programmierung des FTDI-Chips auf der prepWaage mit der Product-Description ,prepSTATION®

(fur die Kommunikation mit prepDATA notwendiq)

- Waage via USB — Schnittstelle mit PC verbinden

- Mittels des Tools MPROG die Product-Description ,FT232R UART USB" durch ,prepSTATION"
ersetzen: siehe folgende Seiten
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